Apply BeautiBond
leave on for 10 seconds

Air-dry
blow gently without scattering
for 3 seconds — strongly
for 2-8 seconds more
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‘ READ CAREFULLY BEFORE USE ‘
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Light-cure self-etching one component dental adhesive

BeautiBond is light-cured single component dental adhesive
intended for bonding composite filling and other restorations.
BeautiBond is available in either bottle or unit dose.

COMPOSITION

Acetone, Distilled water, Bis-GMA, Carboxylic acid monomer,
TEGDMA, Phosphonic acid monomer and others

INDICATIONS

Bonding dental composite restorations to cavity and lesion
areas including dentin surfaces

PRECAUTIONS

1. Do not use this product on patients with known allergies to
this material and/or methacrylate monomer.

2. Operators with known allergies to this material and/or
methacrylate monomer must not use this product.

3.If any inflammation or other allergic reactions occur on either
patient or operator, immediately discontinue use and seek
medical advice.

4. Avoid contact with skin or clothing. In case of accidental
contact, immediately blot with alcohol moistened cotton ball
and rinse with plenty of water. In case of contact with eyes,
immediately flush the eyes with plenty of water and seek
medical advice.

5. If this product comes in contact with oral soft tissue, the tissue
may turn whitish, however, it should resolve in 2 or 3 days.
Avoid touching or brushing the area.

6. Use medical (dental) gloves and protective glasses to avoid
sensitization to this product. Medical (dental) gloves provide
some protection against direct contact with this material;
however some monomers can penetrate through the gloves
very quickly to reach the skin. Therefore, should this material
contact even the gloves, immediately remove them and wash
hands with plenty of water.

7.Do not reuse applicator tip and brush to avoid cross-infection.

8. Unit dose is for single use.

9. This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE
1. Cleaning of tooth surface

Clean the tooth surface following standard methods
2. Cavity preparation

Prepare the cavity following standard methods
3. Isolation

Isolate with rubber dam etc following standard methods
4. Pulp protection

Protect the pulp with calcium hydroxide material in areas

where the remaining dentin is thin.

» Do not use eugenol lining material.

5. Application

Allow the material to reach room temperature before use

when storing this product in the refrigerator.

Bottle: Prepare the brush by attaching the disposable
applicator tip to the handle. Dispense adequate
amount of BeautiBond on a dish (SHOFU V-DISH).
Apply on the entire inner surface of the cavity with
the brush.

Tightly close the bottle cap immediately after
dispensing and use all the dispensed material
promptly.

Snap off the cap and apply the material on the
entire inner surface of the cavity with a disposable
brush.

» In cases where the tooth area being bonded is either
mostly or entirely uncut enamel, apply an etchant on the
enamel before application of the adhesive.

» Use all the dispensed material on one patient to avoid
cross infection.

6. Air-dry

After application, leave undisturbed for 10 sec. Air dry with

gentle air for about 3 sec and then dry with stronger air until a

thin and uniform bonding layer is obtained.

7. Light-curing
Light-cure using a dental light-curing unit.
Light-curing unit Light-curing time
Halogen 10 sec.
LED 5 sec.
» Halogen light-curing unit
Wavelength: 400-500 nm,
light intensity: 2 500 mW/cm?
> LED light-curing unit
Wavelength: 440-490 nm,
light intensity: 2 1,200 mW/cm?
» Use a dental light-curing unit having specifications
equivalent to those described above. When using
the one having performance other than these
recommendations, follow the instructions for use of each
dental light-curing unit to light-cure BeautiBond properly.
> Operators must use protective glasses or light shielding
plate to avoid looking directly at the curing light.
Operators must also protect patients’ eyes from direct
exposure to the curing light.
> Disinfect the dental light-curing unit with alcohol after
each use to avoid cross-contamination.
8. Fill, light-cure, contour and polish light-cured dental filling
material according to the manufacturer’s instructions for use.

NOTE ON USE

1. Use in well ventilated area to avoid inhalation of acetone
(several appropriate ventilations per hour are recommended).

2. Do not use this material in conjunction with other bonding
material.

3. Use saliva ejector during procedures to eliminate water or
saliva in patient’s mouth.

4. Avoid any source of ignition since this product is flammable.

5. Do not use this product for any purposes other than
specifically outlined in the INDICATIONS in these instructions
for use.

6. Use this product within the expiration date indicated on the
package and container.
(Example 8 YYYY-MM-DD — Year-Month-Date of the
expiration date)

STORAGE

1. Store in refrigerator (1-10 °C/34-50 °F). Keep away from any
source of fire.
2.Do not store this product in large amount.

Unit dose:

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the
order of a dental professional.

Location of the symbols glossary:
https://www.shofu.com/en/symbols_glossary/
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Lichthartendes selbstatzendes Einkomponenten-
Adhésiv

BeautiBond ist ein lichthartendes Ein-Komponenten-Adhésiv
fur Fullungen und andere Restaurationen aus Komposit.
BeautiBond ist in der Flasche oder als Unit dose (Einmaldosis)
erhaltlich.

ZUSAMMENSETZUNG

Aceton, destilliertes Wasser, Bis-GMA, Carbonsaure-Monomer,
TEGDMA, Phosphonsaure-Monomer u.a.

INDIKATIONEN

Haftvermittlung zwischen Kompositrestaurationen und
Kavitaten- bzw. Lasionsbereichen einschlieRlich Dentinflichen

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien
gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere
verwenden.

2.Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material
und/oder Methacrylat-Monomere dirfen das Produkt nicht
benutzen.

3. Falls bei Patient oder Behandler Entziindungen oder andere
allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch
einstellen und arztlichen Rat einholen.

4. Kontakt mit Haut oder Kleidung vermeiden. Bei
versehentlichem Kontakt sofort mit einem mit Alkohol
befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser
spulen. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit reichlich
Wasser spulen und &rztlichen Rat einholen.

. Orale Weichgewebe konnen sich bei Kontakt mit diesem
Produkt weiBlich farben; dies sollte aber nach 2 bis 3 Tagen
abklingen. Die Stelle nicht beriihren oder mit der Zahnbiirste
reinigen.

.Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt
(zahn-) medizinische Schutzhandschuhe und Schutzbrille
tragen. (Zahn-) medizinische Handschuhe bieten zwar einen
gewissen Schutz vor direktem Kontakt mit diesem Material,
doch einige Monomere kdnnen sehr schnell durch die
Handschuhe auf die Haut dringen. Sollte das Material also
auf die Schutzhandschuhe gelangen, diese sofort ausziehen
und die Hande mit reichlich Wasser waschen.

. Applikations-Spitzen und Pinsel nicht wiederverwenden, um

Kreuzinfektionen zu vermeiden.

Die Unit dose ist nur zum Einmalgebrauch vorgesehen.

Dieses Produkt ist nur fur den zahnérztlichen Gebrauch

vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
1. Reinigung der Zahnoberflache

Die Zahnoberflache wie tblich reinigen.
2. Kavitatenpraparation

Die Kavitat wie Ublich praparieren.
3.Isolation

Mit Kofferdam o.A. wie Ublich isolieren.

‘VOR GEBRAUCH SORGFALTIG DURCHLESEN

(2]

(2]

~

© w

Light Cure
halogen light for 10 seconds
LED light for 5 seconds

Fill with Composite Material

“ Manufacturer

SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

SHOFU DENTAL CORPORATION
1225 Stone Drive, San Marcos,
California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
10 Science Park Road, #03-12,
The Alpha, Science Park Il, Singapore 117684

[Ec [Rep]
SHOFU DENTAL GmbH
An der Pont 70, 40885 Ratingen, Germany

C €oras

4. Pulpaschutz

In Bereichen mit diinnem Restdentin die Pulpa durch

Calciumhydroxid schitzen.

» Keinen eugenolhaltigen Liner verwenden.

. Applikation

Im Kihischrank gelagertes Material erst verarbeiten, wenn es

sich auf Zimmertemperatur erwarmt hat.

Flasche:  Applikations-Spitze zum Einmalgebrauch am
Pinselgriff anbringen. Ausreichende Menge
BeautiBond in eine Applikations-Schale (SHOFU
V-DISH) geben. Mit dem Pinsel auf die gesamte
Kavitatenflache applizieren.

Die Flasche nach der Materialentnahme sofort
fest verschlieBen und das gesamte entnommene
Material zugig verarbeiten.

Die Kappe abbrechen und das Material mit einem
Einmalpinsel auf die gesamte Kavitatenflache
applizieren.

» Besteht die Haftflache grof3tenteils oder ganz aus
unprapariertem Schmelz, so sollte der Schmelz vor dem
Auftrag des Adhasivs mit einem Atzmittel behandelt
werden.

» Das gesamte entnommene Material bei nur einem
Patienten verwenden, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.

. Lufttrocknung

Nach der Applikation 10 Sek. einwirken lassen. AnschlieBend
erst mit sanftem Luftstrahl etwa 3 Sek. trocknen, dann

mit starkerem Luftstrahl, bis eine diinne, gleichmaRige
Adhaésivschicht vorliegt.

Lichthartung

Mit einer dentalen Polymerisationslampe lichthérten.
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Polymerisationslampe Polymerisationszeit
Halogen 10 Sek.
LED 5 Sek.

» Halogen-Lampe
Wellenléange: 400-500 nm,

Lichtleistung: = 500 mW/cm?

» LED-Lampe
Wellenlénge: 440-490 nm,

Lichtleistung: 2 1.200 mW/cm?

> Eine dentale Polymerisationslampe mit den obigen
technischen Merkmalen benutzen. Bei Verwendung
von Modellen mit anderen Leistungsmerkmalen die
Gebrauchsanleitung der jeweiligen Lampe befolgen,
damit BeautiBond korrekt lichtgehértet wird.

» Der Behandler muss eine Schutzbrille tragen oder ein
Lichtschutzschild verwenden, um nicht unmittelbar in das Licht
der Polymerisationslampe zu blicken. Der Behandler muss
auch die Augen des Patienten vor direkter Einwirkung des
Lichts der Polymerisationslampe schitzen.

» Die Polymerisationslampe nach jedem Gebrauch mit Alkohol
desinfizieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

8. Applikation, Polymerisation, Konturierung und Politur des
lichthartenden Fillungsmaterials entsprechend den Angaben
des Herstellers.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

1.In gut beltfteten Raumen verwenden, um ein Einatmen von
Aceton zu verhindern (es wird empfohlen, mehrmals pro
Stunde gut zu luften).

2.Das Produkt nicht in Verbindung mit anderen Adhé&siven
benutzen.

3. Wahrend der Behandlung mit dem Speichelsauger Wasser
oder Speichel aus dem Mund entfernen.

4. Das Produkt ist leicht entziindlich; von Zindquellen
fernhalten.

5. Das Produkt ausschlieBlich fur die im Abschnitt
INDIKATIONEN dieses Beipackzettels genannten Aufgaben
verwenden.

6. Das Produkt nur bis zu dem auf Packung und Behalter
angegebenen Verfallsdatum verwenden.

(Beispiel 2 JJJJ-MM-TT — Jahr-Monat-Tag des
Verfallsdatums)

LAGERUNG

1. Das Produkt im Kihlschrank lagern (1-10 °C). Von
Zundquellen fernhalten.

2.Das Produkt nicht in gréf3eren Mengen lagern.

Adhésif photo auto-mordancant mono composant

BeautiBond est un adhésif monocomposant photopolymérisable
pour usage dentaire. Il a été développé pour le scellement des
obturations et autres restaurations composites. BeautiBond est
proposé en flacon ou en conditionnement unidose.

COMPOSITION

Acétone, eau distillée, Bis-GMA, monomére d’'acide
carboxylique, TEGDMA, monomeére d’acide phosphonique,
autres

INDICATIONS

Scellement des restaurations composites dentaires dans les
cavités et les régions lésées, y compris les surfaces dentinaires

PRECAUTIONS

1. Ne pas utiliser ce produit chez les patients ayant des allergies
connues a ce matériau et/ou aux méthacrylates.

2. Les praticiens ayant des allergies connues a ce matériau et/
ou aux méthacrylates ne doivent absolument pas manipuler
ce produit.

3. Si le patient ou le praticien développe une inflammation ou
toute autre réaction allergique, interrompre immédiatement
I'utilisation du produit et consulter un médecin.

4. Eviter le contact avec la peau et les vétements. En cas de
contact accidentel, essuyer immédiatement avec un tampon
d’ouate imbibé d’alcool et rincer abondamment a I'eau. En
cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et
abondamment a I'eau, puis consulter un médecin.

.En cas de contact avec les tissus mous buccaux, ces
derniers peuvent prendre une teinte blanchatre. Les tissus
devraient néanmoins retrouver leur teinte naturelle dans
les 2 ou 3 jours. Eviter de toucher ou de brosser la zone
concernée.

. Utiliser des gants médicaux et des lunettes de protection
(pour usage dentaire) pour éviter les réactions de
sensibilisation & ce produit. Bien que les gants médicaux
(pour usage dentaire) proteégent du contact direct avec
ce produit, certains monomeres peuvent néanmoins les
traverser tres rapidement. Par conséquent, en cas de contact
du produit avec les gants, les 6ter immédiatement et se laver
abondamment les mains a I'eau.

.Ne pas réutiliser 'embout d’application ni la brossette pour
éviter les infections croisées.

8. Le conditionnement unidose est prévu pour un usage unique.

9. Ce produit est exclusivement réservé a un usage dentaire
professionnel.

‘A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE‘
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MODE D’EMPLOI

1. Nettoyage de la surface dentaire
Nettoyer la surface dentaire en appliquant les méthodes
standards.
. Préparation de la cavité
Préparer la cavité en appliquant les méthodes standards.
Isolation
Isoler avec une digue en caoutchouc, par exemple, en
appliquant les méthodes standards.
4. Protection pulpaire
Protéger la pulpe avec un matériau a base d’hydroxyde de
calcium dans les zones ou la dentine résiduelle est fine.
> Ne pas utiliser de fond de cavité a base d’eugénol.
. Application
Attendre que le matériau atteigne la température ambiante
avant utilisation en cas de conservation au réfrigérateur.
Flacon:  préparer la brossette en fixant 'embout
applicateur jetable au manche. Déposer une
guantité suffisante de BeautiBond dans une
coupelle (coupelle V-DISH de SHOFU). Appliquer
sur toute la surface interne de la cavité avec la
brossette. Reboucher soigneusement le flacon
immédiatement apres le préléevement du produit
et utiliser ce dernier sans attendre.
Faire sauter le capuchon et appliquer le matériau
sur toute la surface interne de la cavité avec une
brossette jetable.
> Sila zone dentaire en cours de scellement est de I'émail
majoritairement ou totalement intact, il convient de le
mordancer avant d’appliquer I'adhésif.
> Utiliser tout le matériau prélevé du flacon sur un seul
patient pour éviter les infections croisées.
. Séchage a l'air
Laisser poser 10 secondes aprées I'application. Sécher
doucement a I'air pendant environ 3 secondes, puis sécher
avec un jet d'air plus puissant jusqu’a I'obtention d’'une
couche d’adhésif fine et uniforme.
Photopolymérisation
Photopolymériser avec une lampe a polymériser pour usage
dentaire.
Lampe & polymériser Temps de polymérisation
Halogéne 10s
LED 5s
» Lampe a polymériser halogéne
Longueur d'onde : 400-500 nm,
intensité lumineuse : = 500 mW/cm?
> Lampe a polymériser a LED
Longueur d’onde : 440-490 nm,
intensité lumineuse : = 1 200 mW/cm?
> Utiliser une lampe a polymériser pour usage dentaire
aux spécifications identiques a celles indiquées plus
haut. En cas d'utilisation d’'une lampe a polymériser
ayant des performances différentes de celles
décrites, suivre son mode d’emploi pour polymériser
correctement BeautiBond.
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> Il est impératif d'utiliser des lunettes de protection ou
un écran protecteur pour éviter de regarder directement
la lampe a polymériser. Le praticien doit également
protéger les yeux du patient contre I'exposition directe a
la lampe a polymériser.

» Désinfecter la lampe a polymériser avec de I'alcool
apres chaque patient pour éviter les contaminations
croisées.

8. Appliquer, photopolymériser, mettre en forme et polir le
matériau photopolymérisé conformément au mode d’emploi
du fabricant.

REMARQUES RELATIVES A L'UTILISATION

1. Utiliser le produit dans une piece bien aérée pour éviter
l'inhalation de I'acétone (il est recommandé de ventiler
correctement la piéce plusieurs fois par heure).

2.Ne pas utiliser ce matériau en association avec d’'autres
matériaux de scellement.

3. Utiliser un aspirateur de salive pendant la procédure pour
éliminer I'eau ou la salive de la bouche du patient.

4. Ce produit étant inflammable, le tenir éloigné de toute source
d’ignition.

5. Ne pas utiliser ce produit a d’autres fins que celles
spécifiquement mentionnées dans la rubriqgue INDICATIONS
du présent mode d’emploi.

6. Utiliser ce produit avant la date de péremption figurant sur
I'étiquette et sur 'emballage.

(Exemple & AAAA-MM-JJ — Année-Mois-Jour de la date
d’expiration)

CONSERVATION

1. Conserver au réfrigérateur (1-10 °C). Tenir le produit éloigné
de toute source d’ignition.
2.Ne pas conserver de grandes quantités de ce produit.
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‘LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK

Lichthardend, zelfetsend eencomponenten-
adhesief

BeautiBond is een lichtuithardend tandheelkundig
ééncomponentadhesief voor de bevestiging van
composietvullingen en andere restauraties. BeautiBond is
verkrijgbaar in een fles of in een dosiseenheid.

SAMENSTELLING

Aceton, gedestilleerd water, Bis-GMA, carboxylzuurmonomeer,
TEGDMA, fosforzuurmonomeer en andere bestanddelen

INDICATIES

Bevestiging van tandheelkundige composietrestauraties op
caviteiten en laesies, waaronder dentineoppervlakken

VOORZORGSMAATREGELEN
1. Gebruik dit product niet bij patiénten met een bekende
allergie voor dit product en/of voor methacrylaatmonomeer.

2. Gebruikers met een bekende allergie voor dit product of voor
methacrylaatmonomeer moeten dit product niet gebruiken.
3.Als er bij de patiént of gebruiker een ontsteking of een andere
allergische reactie ontstaat, dient het gebruik onmiddellijk te

worden gestopt en moet medisch advies worden ingewonnen.

4.Vermijd contact met de huid of de kleding. Als dit per ongeluk
toch gebeurt, dep de plaats dan onmiddellijk met een in
alcohol gedoopte wattenpellet en spoel hem met ruim water
schoon Bij contact met de ogen moeten deze onmiddellijk
met ruim water worden gespoeld en moet medisch advies
worden ingewonnen.

5. Als dit product in aanraking komt met de weke delen van
de mond kan het weefsel een wittige kleur krijgen, maar dit
verdwijnt binnen 2 & 3 dagen. Raak de betreffende plaats niet
aan en poets hem niet.

6. Gebruik handschoenen voor medisch (tandheelkundig)

gebruik om de ontwikkeling van overgevoeligheid voor

dit product te voorkomen. Handschoenen voor medisch

(tandheelkundig) gebruikt bieden enige bescherming tegen

direct contact met dit materiaal; sommige monomeren kunnen

echter zeer snel door de handschoenen dringen en de huid

bereiken. Mocht het materiaal in aanraking komen met

de handschoenen, dan moeten deze daarom onmiddellijk

worden uitgetrokken en moeten de handen met ruim water

worden gewassen.

.Hergebruik de applicatortip en -borstel niet, om

kruisbesmetting te voorkomen.

8. Dosiseenheid bedoeld voor éénmalig gebruik.

9. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door
tandheelkundige professionals.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Reinigen van het gebitselementopperviak

Reinig het gebitselementoppervliak met behulp van de
standaardmethodes.
. Prepareren van de caviteit

Prepareer de caviteit op de gebruikelijke wijze.
.Isolatie

Isoleer het gebied op de gebruikelijke manier met een

cofferdam.

. Pulpabescherming

Bescherm de pulpa met calciumhydroxide op plaatsen waar

het resterende dentine dun is.

» Gebruik geen onderlaagmateriaal op basis van eugenol.

5. Appliceren

Laat het materiaal voor gebruik eerst op kamertemperatuur

komen als u het product gekoeld hebt bewaard.

Fles: Prepareer de borstel door de
wegwerpapplicatortip aan het handgedeelte
vast te maken. Doseer een geschikte
hoeveelheid BeautiBond op een schaaltje
(SHOFU V-DISH). Breng het materiaal met
een borstel op het volledige binnenvlak van
de caviteit aan.

Sluit de dop onmiddelijk na het doseren en
gebruik al het gedoseerde materiaal direct op.

Dosiseenheid: Maak de dop los en breng het materiaal met
een wegwerpborstel op het gehele binnenviak
van de caviteit aan.

» Breng in die gevallen waarin het gebitselementgedeelte
waarop de bevestiging plaatsvindt voornamelijk of volledig
bestaat uit niet-aangesneden glazuur eerst een etsmiddel
aan op het glazuur voor het adhesief wordt aangebracht.

» Gebruik al het gedoseerde materiaal maar bij één patiént,
om kruisbesmetting te voorkomen.

.Drogen met lucht

Laat het materiaal rusten gedurende 10 sec. Droog het

daarna voorzichtig met een zachte luchtstroom, gedurende 3

sec.

en daarna met een sterkere luchtstroom, tot er een dunne,

uniforme laag hechtmiddel is ontstaan.

~
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7. Uitharden met licht
Hard uit met een polymerisatielamp
Polymerisatielamp Polymerisatieduur
Halogeen 10 sec.
LED 5 sec.

» Halogeen-polymerisatielamp
Golflengte: 400-500 nm,
lichtintensiteit: > 500 mW/cm?

» LED-polymerisatielamp
Golflengte: 440-490 nm,
lichtintensiteit: = 1.200 mW/cm?

» Gebruik een polymerisatielamp waarvan de specificaties
overeenkomen met de hierboven genoemde
waarden. Volg bij gebruik van een polymerisatielamp
met afwijkende specificaties de bijbehorende
gebruiksaanwijzing op om BeautiBond correct uit te
harden.

» De gebruiker moet een beschermbril dragen of een
schermpje gebruiken, om te voorkomen dat direct
in het licht van de polymerisatielamp gekeken kan
worden. De tandarts dient ook de ogen van de patiént
te beschermen tegen direct schijnen in de ogen met de
polymerisatielamp.

> Desinfecteer na elk gebruik de polymerisatielamp met
alcohol, ter voorkoming van kruisbesmetting.

8. Leg de vulling, hard hem uit en bewerk en polijst het
uitgeharde tandheelkundig vulmateriaal volgens de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

AANWIJZINGEN B1J HET GEBRUIK

1. Gebruik het materiaal in een goed geventileerde omgeving
om inademing van aceton te voorkomen (ventileer bij
voorkeur een aantal keren per uur).

2. Gebruik dit materiaal niet samen met andere
bevestigingsmaterialen.

3. Gebruik een speekselafzuiger tijdens de ingreep om te
voorkomen dat er water of speeksel in de mond van de
patiént achterbllijft.

4. Vermijd ontstekingsbronnen, aangezien dit product
ontvlambaar is.

5. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan
specifiek vermeld staan onder INDICATIES in deze
gebruiksaanwijzing.

6. Gebruik dit product voor de vervaldatum die is aangegeven
op de verpakking, het flesje of de dosiseenheid.
(Bijvoorbeeld & JJJJ-MM-DD — Jaar-Maand-Dag van de
uiterste gebruiksdatum)

BEWAREN

1. Gekoeld bewaren (1-10 °C). Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen.
2.Bewaar geen grote hoeveelheden van dit product.
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Adhesivo dental autograbante fotopolimerizable de
un solo componente

BeautiBond es un adhesivo dental monocomponente
fotopolimerizable para unir relleno de composite y otras
restauraciones. BeautiBond esta disponible en botella o en
monodosis.

COMPOSICION

Acetona, agua destilada, Bis-GMA, mondmero de acido
carboxilico, TEGDMA, monémero de acido fosfénico y otros.

INDICACIONES

Unién de restauraciones de composite dental a caries y
lesiones, incluidas las superficies de la dentina.

PRECAUCIONES

1. No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a
este material y/o al monémero de metacrilato.

2.Los profesionales con alergias conocidas a este material y/o
al monémero de metacrilato no deben usar este producto.

3. Si apareciera inflamacién o cualquier otra reaccién alérgica
en el paciente o el profesional mientras se esta utilizando
este producto, parar su uso inmediatamente y buscar ayuda
médica.

4. Evitar el contacto con la piel o la ropa. En caso de contacto
accidental, limpiar inmediatamente con una bolita de algodén
humedecida en alcohol y lavar con gran cantidad de agua. En
caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos
con gran cantidad de agua y buscar ayuda médica.

. Si este producto entra en contacto con el tejido blando oral,
el tejido puede volverse blanquecino, aunque recuperara su
color en 2 o 3 dias. Evitar tocar o cepillar la zona.

. Usar guantes médicos (dentales) y gafas protectoras para
evitar la sensibilizacién a este producto. Los guantes médicos
(dentales) proporcionan algo de proteccion contra el contacto
directo con este material; sin embargo, algunos monémeros
pueden penetrar a través de los guantes muy rapidamente
hasta alcanzar la piel. Por tanto, si el material contactara con
los guantes, quitarselos inmediatamente y lavarse las manos
con gran cantidad de agua.

‘ LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR‘
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7.No reutilizar la punta y el cepillo del aplicador para evitar la
infeccion cruzada.

8.La monodosis es para un solo uso.

9. Este producto esta fabricado para uso solo por profesionales
dentales.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpieza de la superficie del diente
Limpiar la superficie del diente siguiendo los métodos
estandar.

2. Preparacion de la caries
Preparar la caries segin el método convencional.

3. Aislamiento
Aislar con un dique de goma, etc. siguiendo el método
convencional.

4. Proteccion de la pulpa
Proteger la pulpa con material de hidréxido de calcio en las
zonas en las que la dentina restante sea fina.
» No utilizar material de revestimiento con eugenol.

5. Aplicacién

Permitir que el material alcance la temperatura ambiente

antes de su uso si el producto se ha conservado en el

frigorifico.

Botella: Preparar el cepillo acoplando la punta de aplicacion

desechable al mango. Dispensar una cantidad adecuada de

BeautiBond en un plato (SHOFU V-DISH). Aplicar en toda la

superficie interior de la caries con el cepillo.

Cerrar con fuerza el tapdn de la botella inmediatamente

después de dispensar el material y utilizarlo al momento.

Monodosis: Rompa el tap6n y aplique el material en toda la

superficie interior de la caries con un cepillo desechable.

» Cuando la zona del diente que se va a adherir tenga el
esmalte total o casi totalmente intacto, aplique un gel
grabante en el esmalte antes de aplicar el adhesivo.

» Utilice todo el material dispensado en un paciente para
evitar la infeccién cruzada.

.Secado con aire

Tras la aplicacion, deje reposar durante 10 segundos. Seque

con aire suave durante unos 3 segundos

y, a continuacion, seque con aire mas fuerte hasta obtener

una capa de union fina y uniforme.

. Fotopolimerizacion
Fotopolimerice con una unidad de fotopolimerizacion dental.

(2]
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Unidad de fotopolimerizaciéon | Tiempo de fotopolimerizacion

Halégena 10s

LED 5s

» Unidad hal6gena de fotopolimerizacion
longitud de onda: 400-500 nm,
intensidad luminica: = 500 mW/cm?

> Unidad LED de fotopolimerizacién
longitud de onda: 440-490 nm,
intensidad luminica: 2 1.200 mW/cm?

» Usar una lampara de polimerizacién con las mismas
especificaciones que aquellas descritas anteriormente. Si
se usa otro tipo de lAmpara de polimerizacionr, seguir las
instrucciones de cada una para polimerizar correctamente el
BeautiBond.

> Los profesionales deben usar gafas protectoras o plastico
protector para evitar mirar directamente a la luz de
polimerizacién. Ademas, los profesionales deben proteger
los ojos del paciente de la exposicién directa a la luz de
polimerizacion.

» Desinfectar la unidad de fotopolimerizacion dental con alcohol
tras cada uso para evitar la contaminacion cruzada.

8. Rellenar, fotopolimerizar, contornear y pulir el material de
relleno dental fotopolimerizado siguiendo las instrucciones de
uso del fabricante.

NOTA DE USO

1.Usar en una zona bien ventilada para evitar la inhalacion de
acetona (se recomiendan varias ventilaciones adecuadas por
hora).

2. No utilizar este material en combinacién con otro material de
union.

3. Utilizar un aspirador de saliva durante los procedimientos
para eliminar el agua o la saliva de la boca del paciente.

4. Evitar cualquier fuente de ignicién, puesto que este producto
es inflamable.

5. No usar este producto para otras indicaciones que no sean
las especificadas en INDICACIONES de estas instrucciones
de uso.

6. Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada
en el envoltorio y el paquete.

(Ejemplo 2 AAAA-MM-DD — Afo-Mes-Dia de la fecha de
caducidad)

ALMACENAJE

1. Conservar en el frigorifico (1-10 °C). Mantener alejado de
cualquier fuente de fuego.
2.No almacenar este producto en grandes cantidades.

it

‘ LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Cemento in vetro polialchenoato per ricostruzioni
della dentina

BeautiBond & un adesivo dentale monocomponente
fotopolimerizzabile indicato per I'adesione di otturazioni in
composito e altri restauri. BeautiBond € disponibile in flacone o
in monodosi.

COMPOSIZIONE

Acetone, acqua distillata, Bis-GMA, acido carbossilico
monomero, TEGDMA, acido fosfonico monomero e altri
componenti

INDICAZIONI

Adesione di restauri dentali in composito a cavita e aree di
lesione estese a superfici di dentina

MISURE DI SICUREZZA
1. Non usare questo prodotto su pazienti con allergie note a
questo materiale e/o al metacrilato monomero.
2.1l prodotto non deve essere usato da operatori con allergie
note al materiale e/o al metacrilato monomero.

3.Se un paziente o un operatore dovesse presentare
inflammagzioni o altre reazioni allergiche, interrompere
immediatamente I'uso del prodotto e consultare un medico.

. Evitare il contatto con la pelle o gli indumenti. In caso di
contatto accidentale pulire immediatamente con un batuffolo
di cotone imbevuto d’alcool e risciacquare abbondantemente
con acqua. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare
immediatamente con molta acqua e consultare un medico.

5. Se questo prodotto entra a contatto con tessuti molli

orali, questi possono diventare biancastri, ma il fenomeno
dovrebbe scomparire in 2 o 3 giorni. Evitare di toccare o
spazzolare la zona.

Indossare guanti medicali e occhiali protettivi per evitare

la sensibilizzazione a questo prodotto. | guanti medicali

forniscono una certa protezione dal contatto diretto con il
materiale, ma alcuni monomeri possono penetrare molto

velocemente attraverso il guanto e arrivare alla pelle.
Pertanto se il materiale entra a contatto anche con i guanti,

toglierli immediatamente e lavare le mani con abbondante
acqua.

Non riutilizzare puntali applicatori e pennellini, per evitare
I'infezione crociata.

La monodose & un prodotto monouso.

. Questo prodotto e destinato esclusivamente all’'uso
odontoiatrico professionale.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Pulizia della superficie dentaria
Pulire la superficie del dente nei modi consueti
2. Preparazione della cavita
Preparare la cavita nei modi consueti
Isolamento
Isolare con diga di gomma ecc. nei modi consueti
. Protezione della polpa

Nelle aree in cui la dentina residua é sottile, proteggere la

polpa con un materiale a base di idrossido di calcio.

» Non usare liner contenenti eugenolo.

. Applicazione

Se il prodotto viene conservato in frigorifero, lasciare che

raggiunga la temperatura ambiente prima dell’'uso.

Flacone:  Preparare il pennellino montando il puntale
applicatore monouso sul manico. Versare una
quantita adeguata di BeautiBond in un pozzetto
(SHOFU V-DISH). Applicare con il pennellino su
tutta la superficie della cavita.

Chiudere accuratamente il flacone subito
dopo I'erogazione e usare rapidamente tutto il
materiale versato.

Monodose: Togliere il tappo e applicare il materiale su tutta la
superficie interna della cavita con un pennellino
monouso.

> Se l'area del dente su cui applicare I'adesivo & costituita

in gran parte o interamente da smalto non fresato,
mordenzare lo smalto prima di applicare I'adesivo.

» Per evitare l'infezione crociata, usare tutto il materiale

erogato per un solo paziente.
6. Asciugatura
Dopo I'applicazione, lasciare indisturbato per 10 secondi.
Asciugare con un getto d’aria delicato per circa 3 secondi e
poi con un getto d’aria piu forte fino ad ottenere uno strato di
adesivo sottile e uniforme.
Fotopolimerizzazione
Fotopolimerizzare con una lampada fotopolimerizzante
dentale.
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Lampada fotopolimerizzante | Tempo di fotopolimerizzazione

Alogena 10s

LED 5s

» Lampada alogena
Lunghezza d'onda: 400-500 nm,
intensita luminosa: = 500 mW/cm?

» Lampada LED
Lunghezza d'onda: 440-490 nm,
intensita luminosa: 2 1.200 mW/cm?

> Usare una lampada fotopolimerizzante dentale con le
caratteristiche tecniche sopra descritte. Per la corretta
fotopolimerizzazione di BeautiBond con lampade aventi
caratteristiche diverse da quelle indicate, attenersi alle
istruzioni per I'uso della lampada utilizzata

» Gli operatori devono indossare occhiali protettivi o usare uno
schermo fotoprotettivo per evitare di guardare direttamente la
luce della lampada fotopolimerizzante. Gli operatori devono
proteggere anche gli occhi dei pazienti dall'esposizione diretta
alla luce della lampada fotopolimerizzante.

> Disinfettare la lampada fotopolimerizzante con alcool dopo
ogni uso, per evitare la contaminazione crociata.

8. Applicare, fotopolimerizzare, rifinire e lucidare il materiale
d’otturazione seguendo le istruzioni per I'uso del fabbricante.

NOTE SULL'USO

1. Usare in ambienti ben aerati per evitare I'inalazione di
acetone (si consiglia di ventilare piu volte in un’ora).

2.Non usare questo materiale in combinazione con altri adesivi.

3. Durante le procedure, usare I'aspirasaliva per rimuovere
I'acqua o la saliva dal cavo orale del paziente.

4. Evitare qualsiasi fonte di accensione, in quanto il prodotto
inflammabile.

5. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli
specificamente indicati alla voce INDICAZIONI di queste
istruzioni per l'uso.

6. Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla
confezione e sul contenitore.

(Esempio & AAAA-MM-GG — Anno-Mese-Giorno della data
di scadenza)

CONSERVAZIONE

1. Conservare in frigorifero (1-10 °C). Tenere lontano da ogni
fonte di accensione.
2.Non conservare grandi quantita di prodotto.



Snap off the Cap Insert a Brush to Dispense

‘BHVIMATEJ'II:HO MPOYECTb NEPEA NMPUMEHEHVEM

D

CBeToOTBepXAaeMblii CaMONPOTPaBNBaOLWNA
OQHOKOMMOHEHTHbIA CTOMaTONOrM4YeCK1IA aare3vs

BeautiBond — 310 choTOnonvmepmnayembiin OGHOKOMMOHEHTHbIN
CTOMaTONorM4eckuii aaresuns, NpeaHa3HavYeHHbI Ans
durKcaumm KOMMO3MTHBIX NMOM6 1 Apyrux pecTaBpaumii.
BeautiBond BbinyckaeTcsi BO (hnakoHax v B BUAE OQHOKPATHbIX
n[03.

COCTAB

AuLeToH, ancTunnupoBaHHas Boga, 6uc-GMA, moHomep
kap6oHoBoii kucnotel, TEGDMA, MoHomep docchopHoi
KWUCNOTbI U Ap.

NOKA3AHUA

duKcauyst CTOMaTONOTMYECKNX KOMMO3UTHBLIX PecTaBpaLinii
B MOSIOCTU M NOPaXEHHbIX 06NacTsix, BKOYasi NOBEPXHOCTb
AeHTUHA

MEPbI MPEQOCTOPOXXHOCTH

1. He npumeHATb NPOAYKT ANS NaUMEHTOB C U3BECTHbIMU
anneprvsMun Ha aToT Matepuan u/mnm MOHoOMepb!

2.He cnepyeT ucnonb3oBaTh 3TOT NPOAYKT NOMb30BaTeNsM C
BbISIBIIEHHOW annepruen Ha aToT Matepuan u/unm MoOHOMepbI
MeTakpunara.

3. Ecnn y nonb3oBartens unu naumeHTa BO3HMKaeT BOcnaneHne
UnW Apyrve annepruyeckve peakumu, cnegyet HeMeaneHHo
npekpaTuTb NPUMEHEHNe NPoAyKTa 1 obpaTuTbes 3a
MeAULIMHCKON NOMOLLbIO.

4. N36eraviTe KOHTaKTa NpoayKTa C kKoxen unu ogexaon. Mpu
KOHTaKTe C rnasamu crnegyet HeMeAneHHO NPOMbITb UX
BOMbLUMM KONMYECTBOM BOAbI M 06paTUTLCS 38 MEAULIMHCKON
NMOMOLLBIO.

5. B cnyyae KoHTaKTa npoayKTa ¢ MArkMMU TKaHsIM1 NMONoCTyW
pTa OHU MOryT NPUHATL BenecoBaTbll OTTEHOK, KOTOPbIN
ncyesaet B TeveHue 2 unu 3 aHen. N3berainte kacaHus nnm
YNCTKM LLETKOMN 30HbI NOPaXKeHUs!.

6.0ns npefoTBpaLLEHNs BOHUKHOBEHUS CEHCUBUnusaumum
K A@HHOMY NMPOAYKTY crnefyeT UCMonb30oBaTh 3allUTHbIE
MeauuMHCKMe (CTomMaTonormyeckme) nepyatku n odku. Meagum-
LMHCKMe (cTomaTonornyeckue) nepyaTtku obecneunsaoT
onpeaeneHHyto 3aluTy OT NPSIMOrO KOHTaKTa ¢ 3TUM
mMaTtepuanoM, 04HaKO HEKOTOPble MOHOMEPbI MOTYT O4YeHb
6bICTPO NPOHUKATL Yepe3 nepyaTtku K Koxe. Moatomy, ecnu
mMaTtepuvan nonan Ha 3aluTHble nepyaTku, ux cneagyet
HeMeAIEHHO CHSTb U MPOMbIT PYKU GOMbLUMM KOMUYECTBOM
BOAbI.

7.Bo n3bexaHve nepekpecTHOM NHEKUUM He NCNoMb3ynTe
NOBTOPHO HAKOHEYHMK annmkaTopa v LLEeTKy.

8. OpgHokpaTHas [o3a npefHasHaveHa aAns ogHOKpaTHOro
NPUMEHEHHS.

9. 3TOT NPOAYKT NpeAHa3HaYeH TOMbKO ANs NPUMEHEHUs B
cTomaronorum.

WHCTPYKUMA NO NPUMEHEHMUIO

1. OumncTtka noBepxHoCTH 3y6a
OumncTUTe NOBEPXHOCTL 3yba C NPUMEHEHMEM CTaHOAPTHbIX
METOAOB.

2.MNpenapvpoBaHve NonocTu
Mpenapupyiite nonocTte 3y6a ¢ NpUMEHeHNeM CTaHOapTHbIX
METOAOB.

3. N3onauus
WM3onupyiite pabouyyto obnactb npu nomoLum kocbdepaama u
T. A. C NPYMEHEHNEM CTPaHAAPTHLIX METOA0B

4. 3awmTa nynbnbl

3awmTnTe Nynbny ruapokcUAOM KanbLms B obnactsax ¢

TOHKUM CII0EM OCTaBLUETOCH AEeHTUHA.

» He ncnonbayiite aBreHon B kayecTBe BbICTUNAIOLLETNO
maTepuana.

5. HaHeceHue

Mepen ncnonb3oBaHnem Javite matepuany AOCTUYb

KOMHaTHOW TeMnepaTypbl, ECN NPOAYKT XPaHWUNCS B

XonoaunbHUKe.

®nakoH:  [loaroToBbTe WETKY, NPUKPENMB OAHOPA30BbIN

HaKOHEYHWK annnukaTopa K pyKosiTKe.
OTMepbTe JOoCTaTOYHOE KONMYeCTBO MaTepuana
BeautiBond B yawky (SHOFU V-DISH).
HaHecute maTtepman Ha BCIO BHYTPEHHIO
NOBEPXHOCTb MOMOCTY MPY MOMOLLM LLETKH.
MnoTHO 3akpoiTe KpbILKy dnakoHa cpasy
nocrne A03MpoBaHWs MaTepuana u HemeaneHHo
MCMOMNb3yNTe BCO OTMEPEHHYIO [03Y.

OpHokpaTHas posa:

CHMMUTE KOMNaYvoK N HaHecUTe maTepuan Ha
BCIO BHYTPEHHIOIO NMOBEPXHOCTH NOMOCTW NPy
NOMOLLM OAHOPa30BON LLETKU.

» B cnyyasx, korga nognexatuas cvkcaumnm obnactb 3yba
BMaXHast Unu NOSIHOCTbIO NpeAcTaBnseT cobon amans,
HaHecuTe NPOTpaBnuBaloLLiee CPEACTBO Ha amarnb nepea
HaHeceHVeM aaresmBa.

» Bo n3bexaHne nepekpecTHoro MHULMpPoBaHUst
MCronb3ynTe BCIO OTMEPEHHYI0 403y MaTepuana ans
OfHOrO nauueHTa.

6. CyLuka BO3gyxom

Mocne HaHeceHust ocTaBbTe MaTepuman Ha 10 cek. 3aTem

BbICYLUMTE crlabbiM MOTOKOM BO3AlyXa B TEYEHWe npumMepHo 3

CeK, a 3aTeM NpuMeHuTe Gornee CUIbHbI NOTOK BO3AyXa A0

06pa3oBaHUsi TOHKOrO U OAHOPOLHOIO CBSA3bIBAIOLLErO COS.

7. ®oTononmmepusaums

doTononMmepmsaumsi C NOMOLLbIO CTOMaToNormyeckon oTto

nonMMepr3aLmMoHHON namnbl.

doTononumepusaumorHas namna| Bpems dotononumepusauum
lanoreHosas 10 cek.
CsetoguoaHas 5 cek.

» lanoreHoBasi poTononMmepmsaumoHHas namna
[OnuHa BonHbl: 400-500 HM,

MHTEHCUBHOCTHL cBeTa: = 500 MBT/cm?

> CeeToauoaHas hoTononnMeprnsaLyoHHas namna
OnuHa BonHbl: 440-490 HM,

MHTEHCUBHOCTL cBeTa: = 1 200 MBT/cm?

» Vcnonb3ynte CToMaTonorn4eckyro
(HOTONONMMEPU3ALMOHHYHO NTaMry C yKa3aHHbIMM Bbile
TEeXHUYEeCKUMU xapakTepucTikamu. Mpu ncnonb3oBaHun
MoAenen ¢ Apyrimu napaMmeTpamm MOLLHOCTY Ans
Hagnexatiien coTononoumepusaumn matepmana
BeautiBond obntogaiite MHCTPYKUMM MO NPUMEHEHUIO
KOHKPETHOW (hOTONONMMEpPU3aLMOHHON namnbl.

> Bo n3bexaHvie NpsiMoro 3pUTenbHOro KOHTakTa co
CBETOM (POTONONUMEPU3ALMOHHOW Namnbl NepcoHan
[OOIDKEH MOMb30BaTHCS 3aALUUTHBIMY O4KaMuy Unn
3aLUMTHBIM LWUTKOM. [lepcoHan JoMmKeH Takke
3aLlMTUTb rMasa naumeHTa oT NpPsIMoro nonagaHus
cBeTa (hOTONONMMEPU3ALIOHHON Namnbl.

> Bo n3bexaHve nepekpecTHoi KoHTaMMHaLMK
crneayeT Ae3nHULMpoBaTb CTOMaTONOrMYECKYHO
OTONONMMEPU3ALMOHHYIO CMIMPTOM MOCIE KaXa0ro
MCMONb30BaHWs.

8. 3anonHnTe NonocTb, BbINOMHWUTE OTONONNMEPM3aLMmIo,
KOHTYpUpOBaHuWe v NonmpoBaHue poTononMmepmayemMoro
CTOMaTONOrM4Yeckoro NoMGMPOBOYHOrO MaTepuana

B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMM MO NPUMEHEHMIO,

M3roToBUTENS MaTepuana.

YKA3AHUA N0 NPUMEHEHUIO

.Micnonb3yinte matepunan B XopoLIO BEHTUNMPYEMOM
nomeLLeHnm, 4Tobbl n3bexaTb BAbIXaHKsA NapoB aLeToHa
(pekomeHayeTCst HECKONbKO Haanexalumx CKopocTen
BEHTUNALMUN).

2. He vcnonb3yiTe 3TOT Matepuan B KOMGUHaLMK C ApyruMmn

agresnBamu.

3.na yaaneHus BoAbl U CIOHbI U3 MOMOCTM pTa nauveHTa Bo
BpeMsi npoLiedyp UCMonb3ynhTe CMIOHOOTCOC.

4. BcneacTeue ropodecTyt JaHHoro matepuana usberaiite
KOHTaKTa maTepuana ¢ UCTOYHUKOM OTHSI.

5. [JaHHbI NPOAYKT criedyeT UCMOoNb30BaTb MCKMIOYUTENBHO
Ons uenen, ykasaHHbix B pasgene NOKA3AHNA aton
MHCTPYKLMW MO NPUMEHEHWIO.

6. [JaHHbIN NPOAYKT criegyeT UCNonNb3oBaTh [0 UCTEYEHUS!

Cpoka rogHOCTH, YKa3aHHOro Ha yrnakoBKe U Ha eMKOCTH.

(Mpumep E [TTT-MM-4 — roa-mecsau-gaTa oKOHYaHWs

CpoOKa rogHoCTH)

XPAHEHUE

1. XpaHuTb B xonoaunbHuke (1-10 °C). Bepeyb OT KOHTaKTa ¢
TO6BIMU UCTOYHMKAMU OTHSA.

2. He ponyckaiiTe xpaHeHust GonbLUMX KONMYECTB AaHHOMo
npoaykTa.
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Swiatloutwardzalny, samowiazacy
jednosktadnikowy materiat adhezyjny

BeautiBond jest $wiattoutwardzalnym, jednokomponentowym,
dentystycznym materiatem wigzgcym, przeznaczonym do
wigzania wypetnien kompozytowych i innych uzupetnien
protetycznych. BeautiBond jest dostgpny w butelce i
opakowaniu jednodawkowym.

SKLAD

Aceton, woda destylowana, Bis-GMA, monomer kwasu
!(arboksylowego, TEGDMA, monomer kwasu fosfonowego i
inne

WSKAZANIA

Wiazanie uzupetnien kompozytowych do ubytku lub obszaréw
zmian, w tym powierzchni zebiny.

SRODKI OSTROZNOSCI

1.Nie nalezy uzywaé tego produktu u pacjentéw ze stwierdzong
alergig na ten materiat i/lub monomer metakrylu.

2. Niniejszego produktu nie powinni stosowac¢ operatorzy ze
stwierdzong alergig na ten materiat i/lub monomer metakrylu.

3. W przypadku wystgpienia u pacjenta lub operatora stanu
zapalnego lub innego rodzaju reakcji alergicznej nalezy
niezwtocznie zaprzesta¢ stosowania i zasiegngé¢ porady
lekarskiej.

4. Unikac¢ kontaktu ze skorg lub odzieza. W przypadku
nieumysinego kontaktu nalezy natychmiast zetrze¢
bawetnianym wacikiem nasgczonym alkoholem i przemy¢
duzg iloscig wody. W przypadku kontaktu z oczami przemyé
je natychmiast duzg iloscig wody i zasiggna¢ porady
lekarskiej.

5.W przypadku stycznosci produktu z tkankami migkkimi jamy
ustnej tkanki moga zmieni¢ barwe na biatawa, co powinno
ustgpi¢ po 2-3 dniach. Unika¢ dotykania lub szczotkowania
powierzchni.

6. Aby unikng¢ uczulenia na produkt, nalezy uzywaé rekawiczek
medycznych (stomatologicznych) i okularéw ochronnych.
Rekawiczki medyczne (stomatologiczne) zapewniajg pewien
stopien ochrony przeciwko bezpos$redniemu kontaktowi
z materiatem:, jednak niektére monomery mogg bardzo
szybko przenika¢ przez rekawiczki do skory. Z tego powodu

-

‘ NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM

Apply BeautiBond
leave on for 10 seconds

Air-dry
blow gently without scattering
for 3 seconds — strongly
for 2-8 seconds more

w przypadku kontaktu materiatu nawet z rekawiczkami nalezy
je natychmiast zdjg¢ i umy¢ rece duzg iloscig wody.

7.Nie uzywac¢ ponownie koncoéwki aplikatora ani pedzelka
w celu uniknigcia zakazenia krzyzowego.

8. Opakowanie jednodawkowe jest przeznaczone do
jednorazowego uzycia.

9. Produkt jest przeznaczony wytagcznie do uzytku przez
stomatologow.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Oczyszczenie powierzchni zgba
Powierzchnig zeba nalezy oczysci¢ zgodnie
ze standardowymi metodami.

2. Opracowanie ubytku
Ubytek nalezy opracowa¢ zgodnie ze standardowymi
metodami.

3. Izolacja
Zaizolowac¢ koferdamem itp. zgodnie ze standardowymi
metodami.

4. Ochrona miazgi
W celu ochrony miazgi nalezy zastosowa¢ materiat
zawierajgcy wodorotlenek wapnia w obszarach, w ktérych
pozostata zebina jest cienka.

» Nie uzywac¢ podktadu zawierajgcego eugenol.

5. Aplikacja
W przypadku przechowywania produktu w lodéwce nalezy
odczekac przed jego uzyciem, az osiggnie temperature
pokojowa.
Butelka:  Przygotowac pedzelek poprzez potgczenie

koncowki aplikatora z uchwytem. Odpowiednig

ilos¢ produktu BeautiBond nalezy wydzieli¢ na
miseczke (SHOFU V-DISH). Nanie$¢ pedzelkiem
na catg powierzchnie wewnetrzng ubytku.

Natychmiast po wydzieleniu nalezy doktadnie

zamkng¢ nasadke butelki oraz niezwtocznie

zuzy¢ catos¢ wydzielonego materiatu.

Opakowanie jednodawkowe:

Odtamac¢ nasadke i jednorazowym pedzelkiem
nanie$¢ materiat na catg powierzchnig
wewnetrzng ubytku.

» W przypadkach, w ktérych przeznaczonym do wigzania
obszarem zeba jest gtéwnie lub w catosci nieopracowane
szkliwo, przed aplikacjg materiatu wigzgcego nalezy
zastosowaé wytrawiacz na szkliwo.

» Caly wydzielony materiat nalezy zuzy¢ u jednego pacjenta
w celu uniknigcia zakazenia krzyzowego.

.Osuszenie strumieniem powietrza

Po aplikacji pozostawi¢ na 10 sek. Nastepnie suszy¢

delikatnym strumieniem powietrza przez okoto 3 sek. i po

tym czasie suszy¢ silniejszym strumieniem powietrza, az do
uzyskania cienkiej i jednolitej warstwy wigzania.
7.Polimeryzacja swiattem

Polimeryzowaé stomatologiczng lampg polimeryzacyjna.

Lampa polimeryzacyjna Czas polimeryzacji $wiattem
Halogen 10 sek.
LED 5 sek.

» Halogenowa lampa polimeryzacyjna
Dtugos¢ fali: 400-500 nm,
natezenie $wiatta: = 500 mW/cm?

» Lampa polimeryzacyjna LED
Diugos¢ fali: 440-490 nm,
natezenie $wiatta: 2 1 200 mW/cm?

> Nalezy stosowac¢ stomatologiczng lampe
polimeryzacyjna, ktérej specyfikacja jest zgodna
z powyzszg specyfikacja. Jesli stosuje sie lampe
o innych wtasciwosciach niz powyzsze zalecenia,
nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg uzycia danej
stomatologicznej lampy polimeryzacyjnej w celu
wiasciwej polimeryzacji $wiattem materiatu BeautiBond.

» Operatorzy muszg stosowac okulary ochronne lub
ostone, aby unika¢ patrzenia bezposrednio na $wiatto
polimeryzacyjne. Operatorzy musza réwniez chroni¢
oczy pacjenta przed bezposrednim narazeniem na
Swiatto polimeryzacyjne.

» Po kazdym uzyciu nalezy dezynfekowa¢ lampe
polimeryzacyjng alkoholem w celu uniknigcia skazenia
krzyzowego.

8. Zastosowac¢ wypetnienie, przeprowadzi¢ polimeryzacje
Swiattem, konturowanie i polerowanie $wiattoutwardzalnego,
stomatologicznego materiatu do wypetnien zgodnie z
instrukcjg uzycia podang przez producenta.

UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

1.Uzywaé w dobrze wentylowanym obszarze w celu uniknigcia
wdychania acetonu (zalecane jest doktadne wietrzenie kilka
razy na godzine).

2. Nie stosowac tego materiatu w potgczeniu z innym
materiatem wigzgcym.

.Podczas zabiegéw uzywac slinociggu w celu wyeliminowania
obecnosci wody lub $liny w jamie ustnej pacjenta.

4. Unika¢ wszelkich zrédet zaptonu, poniewaz produkt ten jest
fatwopalny.

.Nie uzywa¢ tego produktu do celéw innych niz w te podane
konkretnie w punkcie WSKAZANIA w niniejszej instrukcji
uzycia.

6. Produkt nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu waznosci

podanego na opakowaniu i pojemniku.
(Przyktad 2 RRRR-MM-DD — Rok-Miesigc-Dzien terminu
waznosci)

PRZECHOWYWANIE

1. Przechowywac¢ w lodéwce (1-10 °C). Trzymac¢ z dala od
wszelkich zrédet ognia.
2. Nie przechowywac produktu w duzych ilosciach.

©

Adeziv dentar fotopolimerizabil autodemineralizant
cu o singura componenta

BeautiBond este un adeziv dentar fotopolimerizabil cu o singura
component, pentru adeziunea obturatiilor de material compozit si
a altor restaurdri. BeautiBond este disponibil fie in sticla fie in doza
unitara.

COMPOZITIE

Acetona, apa distilata, Bis-GMA, monomer de acid carboxilic,
TEGDMA, monomer de acid fosfonic si altele

INDICATII

Adeziunea restaurarilor dentare de material compozit la cavitate
si zonele afectate inclusiv la suprafetele dentare

MASURI DE PRECAUTIE

1. Nu utilizati acest produs la pacientii cu alergii cunoscute la
acest material si/sau la monomerul de metacrilat.

2. Produsul nu trebuie utilizat de catre personalul cabinetului

stomatologic cu alergii cunoscute la acest material si/sau la

monomerul de metacrilat.

In cazul oricarei inflamatii sau a aparitiei altor reactii alergice

la pacient sau la personalul cabinetului stomatologic, se va

opri imediat utilizarea si se va consulta medicul.

4. Evitati contactul cu pielea sau imbracamintea. In cazul
contactului accidental, stergeti imediat cu un tampon de
bumbac imbibat in alcool si clatiti cu ap4 din abundenta. Tn
cazul contactului cu ochii, spalati imediat ochii cu apa din
abundenta si consultati un medic.

5.Daca acest produs vine in contact cu tesuturile orale moi, ele
pot deveni albicioase, dar acest aspect trebuie sa dispara in
2-3 zile. Evitati atingerea sau perierea zonei.

6. Pentru a evita sensibilizarea la acest produs, utilizati manusi
medicale (stomatologice) si ochelari de protectie. Manusile
medicale (stomatologice) ofera un grad de protectie contra
contactului direct cu acest material; cu toate acestea, unii
monomeri pot patrunde foarte rapid prin manusi, ajungand la
piele. Prin urmare, daca acest material intra in contact chiar si
numai cu manusile, indepartati-le imediat si spalati mainile cu
apa din abundenta.

.Nu reutilizati varful aplicator si peria pentru a evita
contaminarea Tncrucisata.

8. Doza unitara este pentru o singura folosire.

9. Acest produs este destinat exclusiv utilizarii de catre

specialistii Tn medicina si tehnica dentara.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Curatarea suprafetei dintelui
Curatati suprafata dintelui urmand metodele standard.
2. Pregatirea cavitatji
Pregatiti cavitatea urmand metodele standard.
3.1zolarea
Izolati cu diga de cauciuc etc. urmand metodele standard.
4. Protejarea pulpei
Protejati pulpa cu un material pe baza de hidroxid de calciu in
zonele in care dentina rdmasa este subtire.
> Nu utilizati un material de baza cu eugenol.
5. Aplicarea

Lasati materialul sa atinga temperatura camerei inainte de a-I

utiliza, atunci cand pastrati acest produs in frigider.

Sticla: Pregatiti peria atasand varful aplicator de
unicé folosinta la maner. Depuneti o cantitate
adecvata de BeautiBond intr-un vas (SHOFU
V-DISH). Aplicati cu peria pe intreaga suprafata
interioara a cavitatii.

Tnchideti strans capacul sticlei imediat dupa
depunere si utilizati prompt tot materialul
depus.

Doza unitara: Scoateti capacul si aplicati materialul cu o
perie de unica folosinta pe intreaga suprafata
interioara a cavitatii.

> Tn cazurile in care zona dentara de tratat cu adeziv este fie

n majoritate fie complet din smalt nesectionat, aplicati un
gravant pe smalt inaintea aplicarii adezivului.

» Utilizati tot materialul depus la un singur pacient pentru a

evita contaminarea ncrucisata.
.Uscarea cu aer
Dupa aplicare, lasati pe suprafata timp de 10 s. Uscati cu aer
cu presiune scazuta timp de circa 3 s si apoi uscati cu un jet
de aer mai puternic pana cand se obtine un strat de adeziv
subtire si uniform.
. Fotopolimerizarea
Fotopolimerizati folosind o lampa de fotopolimerizare
stomatologica.
Lampa de fotopolimerizare Timp de fotopolimerizare
Halogen 10s
LED 5s

» Lampa de fotopolimerizare cu halogen
Lungimea de unda: 400-500 nm,
intensitatea luminoas&: = 500 mW/cm?

» Lampa de fotopolimerizare cu LED
Lungimea de unda: 440-490 nm,
intensitatea luminoasa: = 1.200 mW/cm?

» Utilizati o lampa de fotopolimerizare stomatologica
cu specificatii echivalente celor descrise mai sus.
Cand se utilizeaza o lampa de fotopolimerizare cu

(2]

w

(2]

‘A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE‘

w

~

(22}

~

Light Cure
halogen light for 10 seconds
LED light for 5 seconds

Fill with Composite Material

performante diferite de cele recomandate aici, urmati
instructiunile aferente fiecarei lampi de fotopolimerizare
stomatologica pentru adecvata a materialului
BeautiBond.

» Personalul trebuie sa poarte ochelari de protectie sau
un scut de protectie pentru a nu privi direct in lumina
de fotopolimerizare. Personalul trebuie sa protejeze si
ochii pacientilor impotriva expunerii directe la lumina de
fotopolimerizare.

» Dezinfectati lampa de fotopolimerizare stomatologica cu
alcool dupa fiecare utilizare pentru a evita contaminarea
incrucisata.

8. Efectuati obturatia, fotopolimerizati, adaptati si lustruiti
materialul stomatologic fotopolimerizabil de obturatie conform
instructiunilor de utilizare ale producatorului.

OBSERVATII PRIVIND UTILIZAREA

1. Utilizati produsul in zone bine aerisite pentru a evita inhalarea
acetonei (se recomanda mai multe aerisiri corespunzatoare
pe ora).
Nu utilizati acest material in combinatie cu alt material adeziv.
. Utilizati aspiratorul de saliva in timpul procedurilor pentru a
elimina apa sau saliva din cavitatea bucala a pacientului.
. Evitati orice sursa de aprindere deoarece acest produs este
inflamabil.
.Nu utilizati produsul in alte scopuri decét in cele specificate in
INDICATIILE din cadrul acestor instructiuni de utilizare.
. Utilizati produsul Tnainte de data expirarii indicata pe ambalaj
si recipient.
(Exemplu & AAAA-LL-ZZ — Anul-Luna-Ziua a termenului de
valabilitate)

DEPOZITAREA

1. Pastrati in frigider (1-10 °C). Feriti de orice sursa de foc.
2.Nu depozitati acest produs in cantitate mare.
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Ljushédrdande sjélvetsande en-komponents dentalt adhesiv

BeautiBond &r ett ljushérdande dentalt enkomponentsadhesiv
avsett for bonding av kompositfyliningar och andra
tandersattningar. BeautiBond finns bade i flaska och som
enhetsdos.

SAMMANSATTNING

Aceton, destillerat vatten, bis-GMA, karboxylsyramonomer,
TEGDMA, fosfonsyramonomer och dvrigt

INDIKATIONER
Bindning av tandersattningar av komposit till kaviteter och
lesioner, inklusive dentinytor.

FORSIKTIGHETSATGARDER
1. Denna produkt far inte anvandas pa patienter med kanda
allergier mot detta material och/eller mot metakrylat-
monomer.

.Anvandare med kénda allergier mot detta material och/eller
mot metakrylatmonomer far inte anvanda denna produkt.

.Om ndgon inflammatorisk eller annan allergisk reaktion
upptrader pa antingen patient eller anvandar maste
anvandningen av produkten omedelbart avbrytas och
medicinsk expertis konsulteras.

.Undvik kontakt med hud eller kladesplagg. Om materialet
anda skulle rdka komma i kontakt, badda omedelbart med en
bomullspellet fuktad med alkohol, och skélj med rikligt med
vatten. | handelse av kontakt med égonen, maste égonen
omedelbart spolas med rikligt med vatten och medicinsk
expertis konsulteras.

.Om den hér produkten kommer i kontakt med oral
mjukvavnad kan mjukvavnaden bli vitaktig. Detta gar normalt
tillbaka pa 2 till 3 dagar. Undvik att rora vid eller borsta
omradet.

6. Anvand medicinska (dental) handskar och skyddsglaségon
for att undvika sensibilisering mot produkten. Medicinska
(dental) handskar ger ett visst skydd mot direkt kontakt med
detta material; vissa monomer kan dock penetrera mycket
snabbt genom handskarna och nd huden. Om detta material
skulle raka komma i kontakt med handskarna ska handskarna
darfor omedelbart tas av och handerna skoljas med rikligt
med vatten.

7. For att undvika korskontamination far applikatorspets och
pensel aldrig ateranvandas.

8. Enhetsdosen &r avsedd fér engangsanvandning.

9. Denna produkt &r enbart avsedd att anvandas av
auktoriserad tandvardspersonal.

BRUKSANVISNING

1.Rengoring av tandytan
Rengor tandytan pa konventionellt satt.
. Kavitetspreparation
Preparera och férbered kaviteten pa konventionellt sétt.
. Torrlaggning
Torrlagg tanden med hjalp av kofferdam pé konventionellt
satt.
Pulpaskydd
Skydda pulpanara omraden med
kalciumhydroxidinnehallande material.
» Anvand inte isoleringsmaterial eller liners som innehaller
eugenol.
. Applicering

Materialet ska ha rumstemperatur vid anvandningen. Om

produkten tas direkt fr&n kylskapet maste den hinna f&

rumstemperatur innan den anvands.

Flaska: Foérbered penseln genom att sétta fast engangs-
appliceringsspetsen pa skaftet. Droppa en
adekvat mangd BeautiBond i en appliceringsskal
(SHOFU V-DISH). Applicera materialet pa hela
innerytan i kaviteten med hjalp av penseln.
Forslut flasklocket ordentligt omedelbart efter att
material tagits ur flaskan, och anvand allt urtaget
material direkt.

Enhetsdos: Snapp av locket och applicera materialet p&
hela innerytan i kaviteten med hjalp av en
engangspensel.

> Vid fall dar tandytan som ska bondas helt eller till

overvagande del bestér av opreparerad emalj ska emaljen

etsas med ett etsmedel innan adhesivet appliceras.

» Anvand allt urtaget material pa en enda patient for att

undvika korskontamination.

. Blastra torrt

L&t materialet vara ostort i 10 sekunder efter appliceringen.

Torka sedan med varsam luftbléstring i cirka 3 sekunder,

och darefter med starkare luftbléstring tills ett tunt och

enhetligt bindningsskikt uppnas.
.Ljushardning
Ljushérda med dental héardljuslampa.
Hardljuslampa Belysningstid for hardning
Halogen 10 sek.
LED 5 sek.

» Halogen-hardljuslampa
Vaglangd: 400-500 nm,
ljusintensitet: = 500 mW/cm?.

» LED-hardljuslampa
Vaglangd: 440-490 nm,
ljusintensitet: = 1 200 mW/cm?.

» Anvand en dental hardljuslampa vars specifikationer
Overensstammer med de ovan beskrivna. Vid
anvandning av en hardljuslampa med andra
specifikationer &n de ovan angivna, maste
bruksanvisningen fér denna dentala hardljuslampa
foljas for att korrekt ljushardning av BeautiBond ska
genomforas.

» Tandvardspersonalen maste anvanda skyddsglaségon
eller ljusskyddsplatta/visir for att undvika att se direkt
p& héardljuset fran lampan. Tandvardspersonalen maste
ocksa skydda patientens 6gon fran direkt exponering for
hardljuset.

> Desinfektera den dentala hardljuslampan med
alkohol efter varje anvandning for att undvika
korskontaminering.

8. Fyll, ljushérda, konturera och polera ljushardande
tandfyliningsmaterial enligt tillverkarens bruksanvisning.

ATT NOTERA VID ANVANDNING

1. Anvands i valventilerat utrymme for att undvika inandning av
aceton. (Vi rekommenderar att utrymmet vadras flera ganger i
timmen).

2. Anvand inte det har materialet i kombination med andra
bondingmaterial.

3. Anvand salivsug under behandlingen for att eliminera vatten
och saliv i patientens mun.

4. Produkten ar antandlig. Undvik darfor alla antandningskallor.

5. Denna produkt far inte anvandas for ndgot annat &ndamal
an vad som specificeras i INDIKATIONER i denna
bruksanvisning.

6. Anvand produkten fore det utgdngsdatum som &r angivet pa
férpackningen och pa behallaren.

(T.ex. & AAAA-MM-DD — ar-manad-dag fér utgangsdatumet)

EORVARING

1.Forvara i kylskap (1-10 °C) Hall produkten pa avstand fran
alla brandkallor.
2.Lagra inte stérre mangder av produkten.
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PwromoAupepi{opevo autoadpotroioUpevo
odovTiaTpiké ouyKOAANTIKG £vOg aTadiou

To BeautiBond eivai éva pwTtoTroAupEPI{OpEVO 0dOVTIATPIKS
OUYKOAANTIKG €VOG OUCTATIKOU, TO OTTOI0 TTPOOPICETAI VIO

Tn oUuyKOAANoN epepdagewv atmd olveeTn pnTivn Kal GAAwY
atrokataoTdoewv. To BeautiBond gival S1a0éoipo o€ @idAn ) o€
povadiaia déon.

ZYNOEZH

AkeTOVn, ameoTaypévo vepo, Bis-GMA, povouepég
kapPoguAiKou o&éog, TEGDMA, povopepég puwapovikoU 0&Eog
Kal A

ENAEIZEIZ

ZUyKOAANGN 0BOVTIATPIKWY ATTOKATACTACEWY aTTd OUVOETN
pNTivn TNV KOIAGTNTA Kal TIEPIOXEG TTOU £XOUV UTTOOTEI BAGBEG,
oupPTTEPIAAPBAVOPEVWY ETTIQPAVEIWV TNG 08OVTIVNG

NPO®YAAZEIX

1. Mn XPNOIYOTIOIEITE QUTO TO TIPOIOV O BOBEVEIG PE YVWOTEG
aMepyieg o€ auTtd To UAIKG fi/kal oTa peBaKPUAIKE Jovopepn.
2. XeIpIoTéG e yVwoTEG alAepyieg o€ auTd To UAIKO f/kal aTa
pEBaKPUAIKGE Jovopepr) dev TTPETTEN VA XPNOIUOTIoI00V auTé TO
TTPOI6V.
3. Eav epgavioTei pAeypovn i GAAEG AAAEPYIKES QVTIOPAOEIG
€iTe aTOV/NV 00BEVN €iTE GTOV XEIPIOTH, Ba TTPETTEI AUETWG
va SIOKOTTEI N XPrion Tou TTPOIOVTOG Kail va ¢nTnBEi 1aTpIKA
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‘AIABAZTE MPOZEKTIKA MPIN AMO TH XPHzH

oupBouAn.

4. ATro@eUyeTe TNV €TTAPN e To Sépua A Ta poUxa. e
TIEPITITWAON TUXAIAG ETTAPAG, OTUTTWOTE OPECWG ME MTTAAT
BapBakiod uypapévn e aAKoOAn kai EETTAUVETE pe GpBovo
vepd. Ze TIEPITITWON ETTOPAG PE T PATIA, EETTAUVETE AuEéoWG
TO paTIa PE GpBOVOo vePO Kal CNTACTE 1ATPIKA CUPBOUAR.

5. Edv autd 1o TIpoidv £pBElI O€ ETTAPN PE TOV OTOPATIKO
HaAakd 1076, 0 10TOG PTTOPET va Yivel UTTOAEUKOG, woToC0o Ba
artrokataoTabei o€ 2 ye 3 nUEPES. ATTOPUYETE Va ayYigeTE 1 va
BoupToioeTe TNV TTEPIOXN.

6. XpnaolyoTroleite 1aTPIKA (0S0VTIATPIKA) YAVTIA KAl
TTPOOTATEUTIKA YUAAI yia va aTToQUYETE TNV £UAICONTOTTOINON
g€ auTo TO TTPOIGV. Ta I0TPIKA (OBOVTIATPIKA) YAVTIO TTAPEXOUV
KATTOIO TTPOCTACIO EVAVTIO OTNV ATTEUBEIag £TTAPR PE QUTO TO
UAIKO, EVTOUTOIG HEPIKG PHOVOUEPN PTTOPOUV va diEiIgdUcouV
HEOW TWV YavTIWV Kal TTOAU ypriyopa va @Bdcouv aT1o déppa.
Emropévwg, €dv autd 1o UAIKG €pBel o€ TTaPr aKOMN Kal PE Ta
YGVTIa, TTPETTEI VO TO AQAIPECETE AUECWG Kal VA TTAUVETE Ta
XEpIO 0ag pe apOovo vepo.

7.Mnv eTTOVaXPNOIPOTIOIEITE TO AKPO EPAPUOYEQ KOl TO
BoupTodki yia TNV atroguyr| dlacTaupounevng HOAUVONG.

8. H povadiaia d6on TrpoopideTal yia pia xprAon.

9. Auté TO TTpOIdV TTPOOPICETAI VIO XPrioN aTTd ETTAYYEAPATIEG TNG
0d0VTIATPIKAG HOVO.

OAHIIEX XPHEHX

1. KaBapiopdg Tng emmipaveiag Twv dovTIv

KaBapioTe TNV €mM@AvEIQ TwV SOVTILWV OKOAOUBWVTAG TUTTIKESG
peBddoug

. MNpoeToipacia KoIAoTATWY

MpoeToIpudaTe TNV KOIAGTNTA OKOAOUBWVTAG. TUTTIKEG

peB6dOoUG

Atmroudévwon

ATTOPOVWOTE PE EAATTIKO OTTOMOVWTAPA K.ATT. aKOAOUBWVTOG

TUTTIKEG PEBOOOUG

. NpooTacia Tou TTOAQOU

MpooTatéyTe Tov TTOAQS pe udPOEEidIio Tou aoBeaTiou o€

TIEPIOXEG OTTOU N UTTOAEITTOMEVN 0dOVTivVN gival AETTTH.

» Mn xpnoiyoTrolgite UNIKO OUDETEPOU OTPWHATOG HE
€UYEVOAN.

. Egappoyn

AonoTe To UAIKO va @Bdoel o€ Beppokpaaia dwuaTiou TTPIV Tn

xpnon étav atroBnkeUETe TO TTPOIGV OTO WUYEIO.

DiaAn: MpogToIudaoTe TO BOUPTAAKI TTPOCAPTWVTAG TO
avaAWaoIPo akpo epappoyéa atn Aapr. Alaveipete
€TTapKr ToooTnTa BeautiBond o€ éva diokdpio
(SHOFU V-DISH). E@apudaoTe ae oAdKAnpn
TNV ECWTEPIKN ETTIPAVEIQ TNG KOIAOTNTAG PE TO
BoupTtodki.

KA€ioTE €pUNTIKG TO TIWHA TNG PIAANG APECWG
METG TN dlavopr| KOl XPNCIMOTIOINGTE YPRyopa OAO
TO dlaveunuéVo UAIKO.

Movadiaia d6on:
2TAOTE TO TTWHA KOl EQAPUOOTE TO UAIKO ETTAVW
o€ OAOKANPN TNV ECWTEPIKN ETTIGAVEIA TG
KOIAGTNTOG PE £va aVOAWOIUO BOUPTOAKI.

» X& TIEPITITWOEIG OTTOU N TIEPIOXH Tou SovTIoU TToU
uTTOBAAAETAI O€ GUYKOAANON aTTOTEAEITAI KUPIWG 1 €
oAokAfpou aTtrd AKoTTn adapavTivn, EpapudoTe Eva
adpoTroIiNTIkd GTNV adapavtivn TPIV aTTd TNV £EQAPUOYH ToU
OUYKOAANTIKOU.

» XpnoiuoTroinoTe OA0 TO SlaveUNUEVO UAIKO O€ évav aoBevr
yla TNV atroQuyr| dIaoTaupoUPEVNG HOAUVONG.

ZTEYVWHA PE aépa

MeTtd TNV €@apuoyn, agnaTe o€ npepia yia 10 sec. ZTeyvwoTe

pe araAd pelpa aépa yia TTEPITIOU 3 sec Kal OTn CUVEXEID

OTEYVWOTE UE IOXUPOTEPO PEUA QPO PEXPI VA ETTITUXETE €va

AETTTO KAl OPOIGUOPPO OTPWHA CUYKOAANGNG.

7. PWTOTTOAUPEPIOPOG
PwWTOTTOAUPEPIOTE PE ODOVTIATPIKN OUOKEUR

N

@

N

&)

o

QWTOTTOAUPEPITHOU.
JUOKEUA QWTOTTOAUPEPITHOU Xpdévog QwTOTTOAUPEPIGUOU
Aloydvou 10 sec.
LED 5 sec.

» ZUOKEUN QWTOTTOAUNEPIOHUOU aAoydvou
Mnkog kUpatog: 400-500 nm,
£vraon ewTog: = 500 mW/cm?

» 2UOKeur @wToTToAupEpIopoU LED
Mnkog kUpatog: 440-490 nm,
£vraon ewTog: 2 1.200 mW/cm?

» XpNnOIPOTTOINOTE Pia 0dOVTIATPIKI) CUCKEUNR
QWTOTTOAUPEPIOHOU N OTToIa £XEI TTPOdIAYPAPES
QVTIOTOIKEG ME EKEIVEG TTOU TTEPIYPAPOVTAI TTAPATTAVW.
Edv xpnoiyotroigite kGTola Tou €xel ardédoan GAAn
atrd auTEG TIG OUOTATEIG, OKOAOUBHOTE TIG 0dnyieg
XPAONG TNG EKACTOTE OBOVTIATPIKIAG GUOKEUNG
QWTOTTOAUPEPIGHOU YIOQ TOV GWOTO GWTOTTOAUUEPITUO
Tou BeautiBond.

> Ol XEIPIOTEG TIPETTEI VO XPNOIMOTIOIOUV TTIPOCTATEUTIKA
YuaAid i TTAGKETQ TTPOCTACIAG ATTO TO WG YIa VO
atro@eUyouv va KoITagouv. O1 XEIPIOTEG TTPETTEI VO
TTPOOTATEUOOUV ETTIONG TA PATIO TOU a0Bevr atmd TV
atreuBeiog €kBean OTO PWG TTOAUPEPITHOU.

» ATTOAUNAVETE TNV 0BOVTIOTPIKH) GUOKEUN)
QWTOTTOAUPEPITPOU PeE OGAKOOAN PETE aTTd KABE Xpron
yia TNV aTroQuyr SlIaoTaupoUPEVNG POAUVONG.

8. H éuppagn, o pwTOTTOAUPEPITPOG, N dnuioupyia
TTEPIYPAUUATOG Kal N OTIABWON TOU YWTOTTOAUPEPIOUEVOU
0JoVTIaTPIKOU EUPPOKTIKOU UAIKOU TTPETTEI VO YivovTal
oUpQWVa PE TIG 0dNYiEG XPAONG TOU KOTAOKEUAOTH.

ZHMEIQ3H A TH XPH¥H

1. XpNOIYOTIOIEITE TO TIPOIOV O€ KAAG AgPI(OPEVO XWPO, YIa
VO aTTOQUYETE TNV EICTIVON OKETOVNG (TUVIOTWVTAI OPKETOI
KOTGAANAOI aEPIoUOI ava wpa).

2. Mn xpnoipoTtroleite auTd TO UAIKG 0€ GUVOUOOUOS pe GAAO
UAIKO GUyKOAANONG.

3. XpnaipoTtroigite aieAavTAia katd Tn didpKeia Twv SIadIKACIWYV
yla TNV atmopdkpuvon Tou vepou i Tou O1€AOU aTTO TO OTONA
TOU aoBevr).

4. ATro@eUyeTe KABE TNV ava@AeEng BI6TI AuTO TO TTPOIOV Eival
€UPAEKTO.

5. Mn XpNOIPOTTOIEITE AUTS TO TIPOIGV YIO OTTOIOUGDITTOTE
GAAoUG OKOTTOUG OTTO €KEIVOUG TTOU TTEPIYPAPOVTAI
ouykekpipéva otig ENAEIZEIX oTig Trapoloeg odnyieg
Xpnone.

6. XpNnaoIPoTToIEiTE QUTO TO TTPOIOV EVTOG TNG NUEPOMNVIag AREng
TTOU UTTOOEIKVUETAI OTN CUOKEUOTIA KOl OTOV TTEPIEKTN.
(MNapadeiyua & EEEE-MM-HH — ‘EToc-Mrvag-Huépa Tng
nuepounviag Angng)

ANOOHKEYZH

1. ®uldooete o€ Yuyeio (1-10 °C) GuldooeTe pakpid amod
OTTOIAdNTTOTE TINYH QWTIAG.

2. Mnv a1T0BNnKEUETE QUTO TO TIPOIOV OE PEYAAEG TTOOOTNTEG.
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